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KANAMYCIN
SELECTIVE SUPPLEMENT

4240055 10 x 5 mL

Freeze-dried selective supplement for the isolation of Enterococcus spp. / Supplemento selettivo liofilizzato per I'isolamento di
Enterococcus spp. / Supplément sélectif lyophilisé pour I'isolement de Enterococcus spp. / Gefriergetrocknetes Selektiv-Supplement
zur Isolierung von Enterococcus spp. / Suplemento selectivo liofilizado para aislamiento de Enterococcus spp. / Lyophyliserat selektivt
supplement for isolering av Enterococcus spp. / Suplemento seletivo liofilizado para o isolamento de Enterococcus spp. /
AUOPINOTTOINUEVO EKAEKTIKO CUNTTARPWHA Yia TOV TTPOCdIopIouO Enterococcus spp.

CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHALL /CONTEUDO/ MEPIEXOMENA

10 VIALS FOR 500 ML OF MEDIUM / 10 FLACONI PER 500 ML DI TERRENO / 10 FLACONS POUR 500 ML DE MILIEU / 10
ROHRCHEN FUR 500 ML NAHRBODEN / 10 VIALES PARA 500 ML DE MEDIO / 10 AMPULLER, VARJE AMPULL ANVANDS TILL
500 ML MEDIUM/ 10 FRASCOS PARA CADA 500 ML DE MEIO / 10 ®IAAIAIA, EKAZTO A 500 ML MEZOY.

VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE /COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE ROHRCHEN /
CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHALL / CONTEUDO DO FRASCO / MEPIEXOMENA ®IAAIAIOY

Kanamycin sulphate 10 mg

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PREPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES /INSTRUKTIONER / INSTRUGOES / OAHTIEE.

5mL

Sterile distilled water
Acqua distillata sterile

Eau distillée stérile.

Steriles destilliertes Wasser
Agua destilada estéril l

Sterilt destillerat vatten

Agua destilada estéril
ATTOOTEIPWUEVOU OTTOOTAYHEVOU
vepou

-

Mix well
Mescolare bene
Mélanger bien
Gut mischen
Mezclar bien
Blanda val
Misturar bem
Avapigte ATTIa

A

500 ml = 50°C
Sterile medium / Terreno sterile /
Milieu stérile / Steriles medium /
Medio estéril / Sterilt medium
Meio estéril / AmooTeipwuévo pégo

Mix well and distribute into sterile Petri dishes.
Mescolare e distribuire in piastre sterili.
Bien mélanger et répartir
L » Gut mlschen und Platten gieBen . B
Mezclar bien y verter en placas Petri estériles.

: : Blanda val och tappa upp i sterila Petri skalar
Kanamycin Aesculin Misturar bem e distribuir em placas de Petri estéreis.

Azide Agar Base Avakatéwte kaAd Kai TepIXUOTE O€ QTTOOTEIPWHEVA
(REF 401552) TpUBAia Petri.
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STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACION / LAGRING / CONSERVAGCAO /
AMOGHKEYZH

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond
stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver a 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable
jusqu'a la date d’expiration mentionnée sur I'étiquette. Ne pas utiliser aprés la date d’expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement st
bei vorschriftsmépiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable
bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring
sker korrekt haller sig supplement hela tiden fram till utgangs datumet som star antecknat pa etiketten. Anvand ej produkten efter
utgangs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condi¢cdes, o suplemento permanece estavel até a data de
expiracao indicada no rétulo. Nao utilizar ap6s a data do vencimento. / ®uAagre atoug 2-8°C. Otav @uAdaceTal cUpPwva Pe TIG 0dnyieg,
TO CUUTTAApWHA TTapauével oTaBepd PEXPI TNV nueEpounvia AAENG TTou @aivetal oTnv €TIKETA. Mnv XPNOIYOTIOIEITE TTEPAV TNG
avagepouEVNG nUEpoUNViag ANgewg.

PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRECAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SAKERHETSFORESKRIFTER
PRECAUCOES / MPO®YAAZEIZ

For in vitro diagnostic use only. The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological
techniques in the laboratory./ Solo per uso diagnostico in vitro. 1l prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati
e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Pour usage in vitro exclusif. Ce produit ne doit étre utilisé qu’en laboratoire
par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Zum Gebrauch fiir in vitro Diagnostik. Nur entsprechend ausgebildete
Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dirfen dieses Produkt nutzen./ Uso solo para diagnéstico in vitro. El
suplemento deberia ser so6lo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbioldgicas en
laboratorios. / Endast for in vitro diagnostik. Supplementet skall endast hanteras av behérig personal med kunskap om mikrobiologiska
laboratorietekniker. / Somente para uso diagnostico in vitro. O suplemento deve ser utilizado somente no laboratério por pessoas
adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiolégicas. / To CUPTTAPWHO TIPETTEI VA XPNOIMOTTIOIEITAI ATTO
KATAAANAQ EKTTAIBEUPEVO TTPOCWTTIKG HE YVWOT TWV HIKPOPBIOAOYIKWV TEXVIKWYV OTO £PYOCTHAPIO.

WARNING / ATTENZIONE / ATTENTION / ACHTUNG / ATENCION / VARNING / ATENCAO / MPOZOXH

Consult the material safety data sheet before the use / Consultare la scheda di sicurezza prima dell’'uso. / Lire attentivement la fiche de
sécurité avant utilisation / Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen. / Consultar la ficha de datos de seguridad del material antes de su
uso. / Kontrollera sakerhets informationen fére anvandning / Consultar a ficha de informagdes sobre a seguranga antes do uso. /
YupBouheuTeite TO PUANO dedopévwy aopaleiag UAIkou (MSDS) trpiv Tn xpron.

Biolife Italiana S.r.1. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n°02-25209.1, Fax n°02-2576428,
E-mail: mkig@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it
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